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SCALER PLUS

Prezado Dr (a).

Parabéns por ter adquirido um produto 
Dentscler®. O Ultra-Som Pneumático 
Sacler Plus, foi desenvolvido para 
proporcionar maior conforto e segurança 
durante os procedimentos de profilaxia 
odontolóca.

Leia o Manual e siga todas as orientações 
para utilizar adequadamente o produto, 
usufruir seus benefícios e prolongar sua 
durabilidade.

O Produto e o Manual estão sujeitos a 
alterações sem prévio aviso.

Serviço de Apoio ao Cliente

Fone: 55 16 3622-6818
E-mail: dentscler@dentscler.com.br

Marca: Dentscler®
Nome Técnico do Produto: Ultra-som 
Pneumático
Nome Comercial: Ultra-som Pneumático  
Scaler Plus
Modelo Comercial: Scaler Plus 

Fabricante: Dentscler Indústria de 
Aparelhos Odontológicos Ltda.

Responsável Técnico: José Carlos Pena 
Barbosa                                            

Registro ANVISA 10328699006CREA-SP nº 0600294408/D
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Introdução

Indicação e Finalidade

O Scaler Plus é uma peça de mão 

destinada à remoção de tártaro, com 

acionamento a ar comprimido.

A remoção é feita através de vibrações 
mecânicas.

O jato de água de refrigeração evita o 
aquecimento, mantém limpa a superfície 

de trabalho e reduz a sensibilidade após o 

tratamento.

O Scaler Plus é uma peça de mão que é 
acoplada a um equipamento odontológico, 
através de mangueira com conexão borden, 
conforme ISO 9168. Seu Funcionamento 
provém da pressão pneumática aplicada 

internamente a um eixo apoiado sobre anéis 
de borracha.

A saída do ar ocorre nas furações existentes 
no eixo apoiado sobre anéis de borracha. A 
saída do ar ocorre nas furações existentes 
no eixo, sobre a qual é montado uma bucha 
de aço que rotaciona pela ação da pressão 
do ar, mantendo contato intermitente com a 
superfície externa do eixo, para o inserto 
acoplado ao instrumento, utilizado na 

remoção do tártaro.

Alem do ar a propulsão utilizada para 

rotacionar a bucha, existe uma ligação de 
água com saída no inserto. O jato de água 
de refrigeração evita o aquecimento, 
mantém limpa a superfície de trabalho e 
reduz a sensibilidade após o tratamento.
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Instalação

1 – O Scaler Plus deve ser acoplado ao 
conector borden de 2 furos

 verificando a coincidência dos condutos 
do Scaler Plus e conector.

Conecte então o Scaler Plus no conector 
borden do equipo;

Este procedimento deverá ser realizado 
após cada uso e antes 

de iniciar a esterilização.

2- Encaixar a chave sobre o inserto e 
parafusa-lá no Scaler Plus, girando para a 
direita. Retire a chave.

Já poderá utilizar o seu Scaler Plus.
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Modo de Aplicação

Advertências
Contra-Indicações

A eliminação do tártaro é um requisito 
indispensável para a perfeita higiene da boca 
e um perfeito tratamento períodotal. O apoio 
em um dente 

adjcente facilita a técnica e oferece uma 
condução segura da peça de mão. Esta 
condução deve ser rápida e suave.

A técnica de aplicação correta índica uma 
aplicação lateral do Inserto, com uma 
condução paralela a dente. 

A quantidade de água é ajustada no equipo 
ao qual o suportará.

• É indispensável que o ar de 

acionomento seja seco e limpo.

• O Scaler Plus destina-se somente para 
tratamentos odontológicos.

• Deverá ser utilizado por pessoal 

qualificado na área odontológica.

• Os Insertos podem danificar-se, 

resultado de uso contínuo ou danos 

causados por quedas ou alteração

mecânica de sua forma original.
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Limpeza e Esterilização

Limpeza externa

O Scaler Plus deve ser limpo com pano 
umedecido em álcool 70% ou álcool 
isopropílico.

Esterilização 

O Scaler Plus e os Insertos podem ser 
esterilizados em auto clave a vapor até 
uma 
temperatura de 135°C.

O Scaler Plus deve ser lubrificado 
diariamente após o término de trabalho.

Cuidados Após o Uso
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Armazenagem, Manipulação
e Conservação

Armazenamento: O armazenamento do
produto deverá ser feito em local adequado 
seco, sem presença de umidade, em local 
fechado e protegido contra intempéries, poeira 
e sujidade em geral.

Transporte: Não deixar cair no chão. Ao 
transportar proteja a embalagem da chuva e sol

O Scaler Plus é acomodado em estojo plástico, 
na qual acompanha a Chave e 3 Insertos.. 

Faixa de temperatura ambiente de 
funcionamento
Faixa de temperatura ambiente de 
transporte ou armazenamento

Faixa de umidade relativa de 
transporte ou armazenamento

Faixa de pressão atmosférica

+10ºC a +40ºC

0ºC a +55ºC

0% a 90% 
(não condensante)

500hPa a 1060 hPa 
(375 mmhg a 795 mmhg)
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Características Técnicas

Manutenção Corretiva

Altura
Modelo

Largura
Comprimento

Peso

Chave de operação

Pressão de ar

Consumo de ar
Conexão

15,9 mm
Scaler Plus

15,9 mm
113 mm

420 g

Pedal de acionamento
do Equipo

2.5 kg/m² ou 35lbs

34-37 1/min
Borden 2 furos

Todas as recomendações de utilização se 
encontram neste manual, mas se algum 
problema ou mau funcionamento for 
detectado entre em contato com a rede de 
serviços autorizada Dentscler para realizar 
a correção do problema. Não tente abrir o 
produto e/ou consertá-lo sozinho ou com 
auxílio de pessoas não 
treinadas/autorizadas para tanto, isto pode 
agravar o problema ou até mesmo gerar 
falhas que possam 
comprometer a segurança do produto.
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Rede de Serviços
Autorizada Dentscler

Todos os serviços realizados nos 
equipamentos Dentscler deverão ser feitos 
pela assistência técnica Dentscler ou por um 
Assistente Técnico Autorizado Dentscler a 
relação encontra-se no nosso site: 
www.dentscler.com.br, pois, de outra 
maneira, não serão cobertos pela garantia.
Sempre que precisar, use o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor Dentscler.

Dentscler Indústria de Aparelhos 
Odontológicos Ltda.
Rua Basílio da Gama, 406 - Ipiranga
Ribeirão Preto - SP  Brasil CEP 14060-460
Fone/Fax (55) 16 3622-6818

Deve-se esterilizar o equipamento para 
posteriormente envia-lo à Assistência 
Técnica. 
No final de sua vida útil, o produto deve 
ser esterilizado, inutilizado e descartado 
conforme legislações locais pertinentes.

REGISTRO ANVISA / MS: 10328699006
Responsável Técnico:
Eng° José Carlos Pena Barbosa 
CREA / SP nº: 0600294408
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Garantia

Símbolo de Sinalização

Prazo de Validade

Para informações sobre o prazo de 
garantia, vide o certificado do produto.
Este produto é garantido contra defeitos 
de fabricação a partir da data de emissão 
da respectiva Nota Fiscal de Venda. 

Motivos de perda da garantia:
 Danos ao acabamento externo e/ou 
acessórios aos quais o fabricante não 
houver dado causa.
 Manutenção insuficiente;
 Queda;
 Instalação e/ou operação em desacordo 
com este Manual;

Utilizar ícones abaixo para identificar 
símbolos no seu produto.

Prazo de validade indeterminado.
Vida útil de 2 anos.

Símbolo de
autoclavágem
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Garantia

O Scaler Plus é garantidos pela Dentscler 
Indústria de Aparelhos Odontológicos Ltda, 
contra defeitos de fabricação e funcionamento 
pelo prazo de 6 meses a partir da data de compra 
do equipamento pelo primeiro comprador.

Utilização indevida, queda do produto, danos 
por causas naturais, manutenção realizada por 
Assistência Técnica não autorizada, incorrem 
na perda da Garantia.

Enviar a cópia da Nota Fiscal de compra ou a 
cópia do Certificado de Garantia preenchido 
juntamente com o equipamento quando 
requerer a Garantia.

A manutenção preventiva (limpeza) é de 
responsabilidade do proprietário.

Para a proteção de seu equipamento, procure um 
Assistente Técnico Autorizado DENTSCLER 
para revisões periódicas e manutenção 
preventiva

Modelo: 
Número de Série / Código:______________
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IMPLANTANDO SORRISOS

Rua Basílio da Gama, 406
Vila Albertina | 14060-460
Ribeirão Preto-SP | Brasil

+55 (16) 3622-6818
dentscler.com.br

comercial@dentscler.com.br
facebook.com/dentscler
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